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学 位 論 文 内 容 の 要 旨  
我々は、大血管の一心拍ごとの情報を得ることができる自動ドップラーフロー信号検  
出システムを新しく開発した。システムの信頼性を検討し、大動脈や肺動脈の最高血  
流速値のゆらぎを発見した。健常被験者と心房細動患者の最高血流速値を測定し、ゆ  
らぎの分析は最大エントロピー法で行った。健常被験者にて大動脈最高血流速値の自  
動測定と手動測定間に差のないことをBland・Altmanplotsにて確認し、再現性を、  
Bland－AltmanplotsとPearsonの相関分析を用い確認したo肺動脈最高血流速値で  
も同様の信頼性が得られ、心房細動患者でも同様であった。健常被験者において、大  
動脈と肺動脈の最高血流速値から時系列領域と周波数領域のゆらぎを示した。今回の  
研究により、新開発システムの信頼性を確認でき、初めて大動脈と肺動脈の最高血流  
速値のゆらぎを示した。この分析法は、心機能や心臓病の予後と関連する大動脈と肺  
動脈の血流ゆらぎの研究に役立つと考えられた。  
論 文 審 査 結 果 の 要 旨  
大血管の一心拍ごとの情報を得ることができる自動ドップラーフロー信号検出システ  
ムを新しく開発した。システムの信頼性を検討し、大動脈や肺動脈の最高血流速値のゆら  
ぎを発見した。健常被験者と心房細動患者の最高血流速値を測定し、ゆらぎの分析は最大  
エントロピー法で行った。健常被験者にて大動脈最高血流速値の自動測定と手動測定間に  
差のないことをBland－Altmanplotsにて確認し、再現性を、Bland－AltmanplotsとPearson  
の相関分析を用い確認した。肺動脈最高血流速値でも同様の信頼性が得られ、心房細動患   
者でも同様であった。健常被験者において、大動脈と肺動脈の最高血流速僅から時系列領  
域と周波数領域のゆらぎを示した。今回の研究により、新開発システムの信頼性を確認で  
き、初めて大動脈と肺動脈の最高血流速値のゆらぎを示した。このシステムが心機能や心  
臓病の予後と関連する大動脈と肺動脈の血流ゆらぎの研究に役立つ可能性を示した価値  
ある業兢である。  
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
